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Warszawa, 01. 12. 2020 r. 
 

ZP / 44-1 / 2020 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

Odpowiedzi na pytania 

 

Zamawiający, Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze Sp. z o.o., udziela odpowiedzi na 

pytania Wykonawców zadane w postępowaniu sygn. ZP/44/2020, którego przedmiotem jest:  

Sukcesywna dostawa pasków do pomiaru poziomu cukru we krwi przy użyciu 

glukometrów Accu- Chek performa i Accu Chek performa nano do Stołecznego Centrum 

Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. 

 
Pytanie 1 

Zamawiający określa system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwy własne 

pasków testowych będących zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co 

znacząco ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową, tym samym narażając szpital na 

wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość 

obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W 

związku z  tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe 

(wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi 

poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi 

wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o 

niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; 

d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili 

wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, 

umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i 

noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) 

stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; 

i) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim 

prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w formularzu 

asortymentowy, stanowiącym Zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 
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Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do 

glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi 

poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne 

wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego 

komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym 

dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za 

pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej 

części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania 

pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość 

próbki 0,5 mikrolitra, zakres pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60% przy dokładności 

wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; i) paski posiadające wszelkie 

dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie 

konkretnych kryteriów równoważności. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w formularzu 

asortymentowy, stanowiącym Zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuszcza równoważne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem 

kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników 

pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi 

kapilarnej i żylnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut 

zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza 

glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki 

wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) paski posiadające wszelkie 

dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie 

konkretnych kryteriów równoważności. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w formularzu 

asortymentowy, stanowiącym Zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

 
        Zarząd SCOL Sp. z o.o. 
         


